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S-Monovette®: información importante sobre su uso

Para evitar mediciones incorrectas o el rechazo de muestras en el laboratorio debido a un llenado insuficiente, generalmente 
recomendamos completar hasta la línea de llenado, en especial en el caso de la S-Monovette® Citrato, Fluoruro y GlucoEXACT.

S-Monovette® Citrato 
¡El llenado insuficiente cambia la 
concentración de citrato en la 
muestra de sangre! Debido a la 
unión del citrato con el calcio 
(factor IV), los cambios en la 
concentración de citrato influyen 
en los resultados del análisis.

Inmediatamente 
después de la extracción 
de sangre, invierta 
correctamente las 
S-Monovette®.

Las S-Monovette® Suero y Suero Gel deben almacenarse 
en posición vertical durante la fase de coagulación 
(los primeros 30 minutos tras la extracción de sangre), 
de lo contrario es posible que no se forme una capa de 
separación limpia después del centrifugado y que los 
eritrocitos formen un coágulo con forma irregular.

Un etiquetado correcto con código de 
barras garantiza una identificación 
automática y confiable de la muestra y 
un desconozco si esa abreviación aplica 
en español estable.

S-Monovette® Fluoruro 
El volumen nominal se debe respetar. Una 
concentración elevada de fluoruro puede 
causar hemólisis.

S-Monovette® Heparina de litio/LH gel/LH gel+

Independientemente del fabricante, el llenado insuficiente de los tubos de extracción de sangre con heparina 
de litio, en especial con tubos de gran volumen, puede provocar cambios en los resultados de los análisis, 
sobre todo de las pruebas sensibles a la heparina (por ejemplo, el método de púrpura de bromocresol [BCP] 
para la albúmina). El cambio depende de la insuficiencia, de la cantidad de heparina en el tubo (S-Monovette®: 
16 UI/ml*) y de si el paciente está heparinizado y en qué medida.

Volumen de llenado preciso para resultados de medición confiables

Voltear con cuidado // Nota sobre las muestras de suero // Etiquetado con código de barras

* ¡Concentración final con S-Monovette® correctamente llenadas hasta la línea de llenado!

S-Monovette® GlucoEXACT
El volumen nominal debe respetarse, ya 
que la proporción de mezcla influye en el 
resultado del análisis debido a la  
preparación del líquido.

S-Monovette® EDTA
La concentración de EDTA de las  
S-Monovette® es de 1,6 mg/ml*. La norma 
ISO 6710 especifica una concentración de 
EDTA de 1,2-2,0 mg/ml. ¡Este intervalo de 
concentración solo se mantiene si el 
volumen de llenado es superior al 80 %!

S-Monovette® VSG 
Para obtener unos resultados analíticos 
correctos, es necesario un llenado exacto e 
invertir el tubo de forma directa y  
cuidadosa. Según la norma DIN 58935-1,  
la desviación límite de la proporción de la 
mezcla puede ser de un ±5 %.

S-Monovette® Suero/Suero Gel
Los resultados de los análisis de las  
muestras de suero no se ven directamente 
afectados por el llenado insuficiente. No 
obstante, el volumen debe ser suficiente 
para todos los análisis solicitados para  
que puedan realizarse en su totalidad.
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