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S-Monovette® – Ważne informacje o stosowaniu

Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów konieczne jest napełnienie probówki do kreski.

S-Monovette® Cytrynian 
Niedopełnienie zmienia stężenie 
cytrynianu w próbce krwi i ma 
wpływ na na wyniki analizy!

Dokładnie wymieszać, 
obracając do góry dnem, 
natychmiast po pobraniu 
krwi!

Probówki S-Monovette® Surowica  oraz Surowica żel, 
muszą stać pionowo podczas krzepnięcia  
(przez 30 min. od pobrania krwi), by powstała 
warstwa rozdziału i aby nie powstawały nieregularne 
skrzepy po wirowaniu.

Prawidłowe oznakowanie kodem 
kreskowym zapewnia niezawodną 
automatyczną identyfikację próbki oraz 
stabilny czas realizacji badania (TAT).

S-Monovette® Fluorek 
Należy zachować objętość nominalną,  
gdyż wzrost stężenia fluorku skutkuje 
hemolizą!

S-Monovette® GlucoEXACT
Należy zachować objętoć nominalną,  
gdyż proporcja cieczy wpływa bezpośrednio 
na wyniki analizy!

S-Monovette® EDTA
Konieczna objętość do napełnienia  
większa niż 80%!

S-Monovette® ESR 
Graniczne odchylenie proporcji  
napełnienia może wynosić ± 5%.

S-Monovette® Heparyna litowa / Heparyna litowa żel / Heparyna litowa żel+

Niedopełnienie probówek do pobierania krwi z heparyną litową, zwłaszcza w przypadku probówek o dużej 
objętości, może prowadzić do zmian w wynikach analizy. 

Precyzyjna objętość napełniania zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

Dokładne mieszanie // Przechowywanie // Etykietowanie

S-Monovette® Surowica/Surowica żel
Niedopełnienie nie ma bezpośredniego 
wpływu na wyniki analizy. Jednak należy 
zapewnić wystarczjącą objętość próbki,  
by móc przeprowadzić wszystkie zlecone 
badania.

* Stężenie końcowe przy prawidłowo napełnionych probówkach S-Monovette aż do linii napełnienia!

Prawidłowo Nieprawidłowo

richtig falschrichtig falsch


