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S-Monovette® – Dôležité informácie o manipulácii

Aby sa predišlo nesprávnym meraniam alebo odmietnutiu vzoriek v laboratóriu z dôvodu nedostatočného naplnenia, všeobecne 
odporúčame naplniť skúmavku až po plniacu čiaru, najmä v prípade skúmaviek S-Monovette® citrát, fluorid a GlucoEXACT.

S-Monovette® citrát 
Nedostatočné naplnenie mení 
koncentráciu citrátu vo vzorke 
krvi! Keďže citrát viaže vápnik 
(faktor IV), zmeny koncentrácie 
citrátu majú vplyv na výsledky 
analýzy.

Bezprostredne po odbere 
krvi opatrne premiešajte 
skúmavky S-Monovette® 
otáčaním hore dnom!

Počas koagulačnej fázy (prvých 30 minút po odbere 
krvi) musia byť skúmavky S-Monovette® Sérum a 
Sérum gél uložené bezpodmienečne vo zvislej 
polohe, inak sa po centrifugácii nevytvorí čistá 
separačná vrstva, ale „valček“.

Správne označenie etiketou s čiarovým 
kódom zaručuje spoľahlivé automatické 
rozpoznanie vzorky a stabilný celkový 
čas vzorky (TAT).

S-Monovette® fluorid 
Menovitý objem musí byť dodržaný, inak 
dôjde v dôsledku zvýšenej koncentrácie 
fluoridov k hemolýze!

S-Monovette® GlucoEXACT
Menovitý objem musí byť dodržaný,  
pretože zmiešavací pomer z dôvodu tekutej 
preparácie ovplyvňuje výsledok analýzy!

S-Monovette® EDTA
Koncentrácia EDTA v skúmavkách  
S-Monovette® je 1,6 mg/ml.* Norma 
ISO 6710 predpisuje koncentráciu EDTA 
1,2 – 2,0 mg/ml. Tento rozsah koncentrácie 
sa zachováva len vtedy, ak je plniaci objem 
viac ako 80 %!

S-Monovette® ESR 
Presné naplnenie aj priame a dôkladné 
premiešanie otáčaním hore dnom sú 
potrebné na správnu analýzu. Podľa normy 
DIN 58935-1 môže byť hraničná odchýlka 
zmiešavacieho pomeru ±5 %.

S-Monovette® lítium heparín/LH gél/LH gél+

Bez ohľadu na výrobcu môže nedostatočné naplnenie skúmaviek na odber krvi s lítium heparínom – najmä pri 
skúmavkách s väčším objemom – viesť k zmenám výsledkov analýzy, predovšetkým pri testoch citlivých na 
heparín (napr. metóda brómkrezolovej purpurovej (BCP) na albumín). Zmena závisí od stupňa nedostatočného 
naplnenia, množstva heparínu v skúmavke (S-Monovette®: 16 IU/ml*) a od toho, či a do akej miery je pacient 
heparinizovaný.

Presný plniaci objem pre spoľahlivé výsledky merania

Opatrne premiešajte // Poznámka k vzorkám so sérom // Označenie etiketou s čiarovým kódom

S-Monovette® sérum/sérum gél
Výsledky analýzy vzoriek séra nie sú priamo 
ovplyvnené nedostatočným naplnením. 
Avšak objem by mal byť dostatočný pre 
všetky požadované analýzy, aby ich bolo 
možné vykonať v plnom rozsahu.

* Konečná koncentrácia so správne naplnenými skúmavkami S-Monovette až po plniacu čiaru!

Správne Nesprávne
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