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Modification de la manipulation de la Monovette® Urine
a l'acide borique

Veuillez noter!

En raison d'une modification temporaire de la consistance de I'acide
borique, une manipulation adaptée est nécessaire pour la Monovette®
Urine avec acide borique. Veuillez agiter la Monovette® Urine dix fois
a I'envers jusqu'a ce que la préparation soit complétement dissoute.

Pour plus d'informations,
veuillez consulter le mode
d'emploi (IFU) sur la page
d'accueil :

Cette publication peut contenir des informations sur des produits qui ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays. Sous réserve de modifications techniques.
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