
Achtung:

Im Gegensatz zum Überkopfmischen, das bei den Standard-Monovetten durch die Luftblase unterstützt 
wird, muss beim Mischen der Blutgas-Monovette® wie folgt vorgegangen werden:

Zum Mischen der Blutgas-Monovette® ist das Rollen in den Handflächen dem Überkopfmischen vorzuziehen!

Richtiges Mischen der Blutgas-Monovette®
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Note:

While standard S-Monovettes are mixed in an inverted position, supported by the air bubble in the tube, 
the Blood Gas Monovette® must be mixed by rolling the tube between your palms.

Blood Gas Monovette®
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