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Coleta de urina do jato médio com o copo para urina NFT
Instrucdes de manuseio

InstrucOes para os pacientes

Reservados os direitos a alteragdes técnicas

1. Lave bem as maos e, em seguida, limpe a area genital. Seque-se com um pano limpo.

2. Certifique-se de que a etiqueta de seguranca nao esteja danificada.

3. Em sequida, abra a tampa do copo para urina NFT girando-a no sentido anti-horéario. Guarde a tampa em um local higiénico.
Certifiqgue-se de que a parte interna da tampa ndo seja contaminada.

4. Primeiro, libere uma pequena quantidade de urina no vaso sanitario (Fig. 4a) e, em seguida, sem interromper o fluxo de
urina, colete a urina do jato médio no copo para urina NFT (Fig. 4b). Em sequida, esvazie completamente a bexiga no vaso
sanitario (Fig. 4c).

Esta publicagdo pode conter informacdes sobre produtos que talvez ndo estejam disponiveis no seu pais

5. Feche bem a tampa do copo para urina NFT, girando-a no sentido horario. Tome cuidado para ndo contaminar a parte
interna da tampa. Rotule o copo para urina NFT com seu nome e entregue imediatamente o copo para urina NFT
bem fechado com a amostra a pessoa responsavel ou proceda conforme instruido pelo seu médico.
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