
Manipulation du système de prélèvement d’urine NFT
Prélèvement d’urine à partir du pot de recueil des urines NFT

(1) Veillez à ce que le piston soit bien enfoncé avant d’insérer la Monovette Urine.
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1.	 Retirez l’étiquette de sécurité.

2.	 Monovette® Urine avec acide borique : Maintenez la Monovette® 
Urine avec acide borique en position verticale bouchon vers le haut 
et tapotez deux fois la Monovette® Urine afin que l’acide borique 
s’accumule en bas.

3.	 Retirez le capuchon du bouchon. Conservez-le pour plus tard.

4.	 Veillez à ce que le pot NFT ait été correctement fermé. Inclinez le 
pot NFT sur le côté de manière à ce que l’unité de transfert sans 
aiguille intégrée soit à l’horizontale. Insérez la Monovette® Urine(1) 

dans l’unité de transfert sans aiguille et assurez-vous que l‘embout 
Luer traverse complètement la membrane et que la Monovette® 
Urine reste en place.

5.	 Tirez le piston jusqu’au fond de la Monovette® Urine à l’aide de la 
tige du piston et attendez que l’urine cesse de s’écouler.

6.	 Retirez la Monovette® Urine de l’unité de transfert sans aiguille.

7.	 Remettre la Monovette® Urine en position verticale, de manière à ce 
que la pointe soit orientée vers le haut et fermez-la bien à l’aide du 
capuchon que vous avez préalablement mis de côté. 

8.	 Pour la version Monovette® Urine de 3,2 ml : Tirez la tige du piston 
vers le bas jusqu’à ce que le piston s’enclenche au fond du tube de 
manière audible.

9.	 Brisez la tige de piston.

10.	Pour la Monovette® Urine avec acide borique : Homogénéisez la 
Monovette® Urine avec acide borique environ 5 fois ou jusqu’à ce 
que la préparation soit entièrement dissoute.
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Manipulation du système de 
prélèvement d’urine NFT
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Prélèvement d’urine à partir du flacon de recueil d’urine sur 24 heures NFT
1.	 Agitez plusieurs fois le flacon de recueil d’urine fermé afin 

de bien mélanger l’urine. Retirez l’étiquette de sécurité. 
Lisez le volume de remplissage sur l’échelle et la fenêtre de 
visualisation transparente.

2.	 Retirez le bouchon du capuchon à vis Luer de la Monovette® 
Urine. Conservez-le pour plus tard. Insérez la Monovette® 
Urine avec l’embout Luer dans l’unité de transfert sans aiguille 
et assurez-vous que la Monovette® Urine soit correctement 
insérée.

3.	 Volume de remplissage 400 ml - 1 000 ml : Prenez le flacon 
de recueil d’urine NFT par les poignées et penchez-le vers 
l’avant de sorte que l’ouverture soit inclinée vers le bas. Tirez 
le piston jusqu’au fond de la Monovette® Urine et attendre que 
l’urine cesse de s’écouler. Replacez le flacon de recueil NFT 
verticalement sur la surface de travail. Retirez la Monovette® 
Urine de l’unité de transfert sans aiguille. 

4.	 Volume de remplissage > 1 000 ml : Tenez le flacon de recueil 
d’urine NFT par les poignées et penchez-la vers l’avant 
en position horizontale. Tirez le piston jusqu’au fond de la 
Monovette® Urine et attendez que l’urine cesse de s’écouler.
Retirez la Monovette® Urine de l’unité de transfert sans aiguille. 

5.	 Retournez la Monovette® Urine en position verticale, de 
manière à ce que la pointe soit orientée vers le haut et 
rebouchez la à l’aide du capuchon que vous avez préalablement 
mis de côté.

6.	 Cassez la tige de piston.

1.	 Pour la Monovette® Urine avec acide borique : Maintenez la 
Monovette® Urine avec acide borique en position verticale 
avec la pointe orientée vers le haut et tapotez deux fois la 
Monovette® Urine afin que l’acide borique s’accumule en bas.

2.	 Collez l’étiquette de code-barres le long de la ligne ou 
exactement à la verticale. Retirez le capuchon à vis Luer. 
Conservez-le pour plus tard.

3.	 Désinfectez la membrane conformément aux directives en 
vigueur dans votre établissement. Percez la membrane avec 
l’embout Luer de la Monovette® Urine.

4.	 Tirez le piston jusqu’au fond de la Monovette® Urine et attendez 
que l’urine cesse de s’écouler.

5.	 Retournez la Monovette® Urine en position verticale, de manière 
à ce que la pointe soit orientée vers le haut et rebouchez la à 
l’aide du capuchon que vous avez préalablement mis de côté.

6.	 Uniquement en cas d’utilisation d’une Monovette® Urine de  
3,2 ml : Tirez la tige du piston vers le bas jusqu’à ce que le 
piston s’enclenche dans la position finale de manière audible.

7.	 Cassez la tige de piston.
8.	 Uniquement pour la Monovette® Urine avec acide borique : 

Retournez la Monovette® Urine avec acide borique environ  
5 fois ou jusqu’à ce que la préparation soit entièrement 
dissoute.
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