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Manipulacion del sistema de extraccion de orina NFT

Recogida de orina del vaso de orina NFT

1. Retire la etiqueta de seguridad.

2. Solo para Monovette® de orina con acido bérico: Sujete la
Monovette® de orina con acido bdrico verticalmente con la punta
apuntando hacia arriba y golpee dos veces la Monovette® de orina
para que el acido bérico se acumule en la parte inferior.

Modificaciones técnicas reservadas

3. Retire el tapon del tapon con cono Luer. Guardelo para mas
adelante.

4. jAsegurese de que el vaso NFT se ha cerrado manualmente!
Coloque el vaso de orina NFT de lado, de forma que la unidad de
transferencia sin aguja integrada quede paralela a la superficie de
la mesa.

Introduzca la Monovette® de orina con el cono Luer en la unidad
de transferencia sin aguja y cercidrese de que el cono Luer perfora
completamente la membrana y que la Monovette® de orina esta
firmemente sujeta.

Solo para Monovette® de orina con &cido bérico: Aseglrese de
que el émbolo con pistén no continda presionandose dentro de la
Monovette® de orina para evitar que se escape el acido borico.

5. Tire del émbolo con pistén hasta la base de la Monovette® de orina
y espere a que no fluya mas orina.

6. Extraiga la Monovette® de orina de la unidad de transferencia sin
aguja.

7. Gire la Monovette® de orina en vertical de modo que la punta esté
orientada hacia arriba y ciérrela de forma segura con el tapén que
ha retirado previamente.

Este folleto puede contener informacién de productos que podrian no estar disponibles en algunos paises

8. Solo si se usa una Monovette® de orina de 3,2 ml: Tire del émbolo
con piston hacia abajo hasta que se enclave de forma audible en la
posicion final.

9. Rompa el émbolo.

10. Solo para Monovette® de orina con acido bdrico: Agite la
Monovette® de orina con acido bdrico boca abajo unas cinco veces
o hasta que la preparacién se haya disuelto por completo.
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Manipulacion del sistema
de extraccion de orina NFT

Toma de muestra de la botella de recogida de orina NFT de 24 horas

1. Voltee varias veces el frasco de recogida cerrado para que la
orina quede bien mezclada. Retire la etiqueta de seguridad.
Lea el volumen de llenado en la etiqueta o en la escala de la
mirilla transparente.

2. Retire el tapon del cono Luer. Guardelo para mas adelante.
Introduzca la Monovette® de orina con el cono Luer en la
unidad de transferencia sin aguja y cerciérese de que la
Monovette® de orina esta firmemente sujeta.

3. Volumen de llenado 400 — 1000 ml: Tome la botella de
recogida de orina NFT por las asas de agarre e inclinela de
modo que la abertura quede orientada en diagonal hacia
abajo. Tire del émbolo hasta la base de la Monovette® de
orina y espere a que no fluya mas orina. Coloque de nuevo la
botella de recogida NFT en posicién vertical sobre la superficie
de trabajo. Extraiga la Monovette® de orina de la unidad de
transferencia sin aguja.

4. Volumen de llenado > 1000 ml: Sostenga la botella de recogida
de orina NFT por las asas de agarre e inclinela en posicion
horizontal. Tire del émbolo hasta la base de la Monovette® de
orina y espere a que no fluya mas orina. Extraiga la Monovette®
de orina de la unidad de transferencia sin aguja.

5. Gire la Monovette® de orina en vertical de modo que la punta

esté orientada hacia arriba y ciérrela de forma segura con el
tapon que ha retirado previamente.

— 6. Rompa el émbolo.

Modificaciones técnicas reservadas

Recogida de orina del catéter

Solo para Monovette® de orina con acido bérico: Sujete la
Monovette® de orina con acido bdrico verticalmente con la
punta apuntando hacia arriba y golpee dos veces la Monovette®
de orina para que el acido bérico se acumule en la parte
inferior.

Coloque la etiqueta del codigo de barras a lo largo de la linea o

exactamente en posicion vertical. Retire el tapén del tapén con

cono Luer. Guardelo para mas adelante.

Desinfecte la membrana de acuerdo con las directrices internas.

Perfore la membrana con la punta Luer de la Monovette® de
orina.

Tire del émbolo hasta la base de la Monovette® de orina y
espere a que no fluya mas orina.

Gire la Monovette®® de orina en vertical de modo que la punta
esté orientada hacia arriba y ciérrela de forma segura con el
tapon que ha retirado previamente.

Solo si se usa una Monovette® de orina de 3,2 ml: Tire del
émbolo hacia abajo hasta que se enclave de forma audible en la
posicién final.

Este folleto puede contener informacién de productos que podrian no estar disponibles en algunos paises

Rompa el émbolo.

Solo para Monovette® de orina con acido bérico: Agite la
Monovette® de orina con acido bérico boca abajo unas
cinco veces o hasta que la preparacion se haya disuelto por
completo.
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