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Manuseamento do sistema de colheita de urina NFT

Colheita de urina do copo para urina NFT

1. Retire a etiqueta de seguranca.

2. Apenas para Monovette® de urina com acido bérico: mantenha a
Monovette® para urina com acido borico na vertical com a ponta
virada para cima e bata duas vezes na Monovette® para urina com
4cido borico para que o acido borico se acumule no fundo.

Modificacdes técnicas reservadas

3. Remova a rolha na tampa de rosca Luer. Guarde-a para utilizar
mais tarde.

4. Certifique-se de que o copo NFT esta bem fechado para evitar
derramamento! Ponha o copo para urina NFT de lado, de modo que
a unidade de transferéncia sem agulha integrada fique paralela a
superficie da mesa.

Introduza primeiro a Monovette® para urina com o conector Luer
na unidade de transferéncia sem agulha e certifique-se de que o
cone Luer perfura totalmente a membrana e que a Monovette®
para urina esta fixa.

Apenas para Monovette® de urina com acido bérico: certifique-se
de que a haste do émbolo n&o é pressionada mais para dentro da
Monovette® para urina para evitar a safda de acido bérico.

5. Use a haste do émbolo para puxar o émbolo até a base da
Monovette® para urina e aguarde até a urina deixar de correr.

6. Solte a Monovette® para urina da unidade de transferéncia sem
agulha.

7. Rode a Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta
fique virada para cima, e feche-a firmemente com a rolha que tirou
anteriormente.

Este documento contém informagdes sobre produtos que podem nao estar disponiveis em todos os paises

8. Apenas em caso de utilizagdo de uma Monovette® para urina de
3,2ml: puxe a haste do émbolo para baixo até o Embolo encaixar de
modo audivel na posig&o final.

9. Parta a haste do émbolo.

10. Apenas para Monovette® de urina com acido bérico: incline a
Monovette® para urina com &cido borico umas 5 vezes de cabeca
para baixo ou até libertar todo o preparado.
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Manuseamento do sistema
de colheita de urina NFT

Colheita de urina do frasco de colheita de urina NFT de 24 horas

1. Agite vérias vezes o frasco de colheita fechado, para que a
urina fique bem misturada. Retire a etiqueta de seguranca.
Leia o volume de enchimento na etiqueta ou na escala e na
janela de visualizagdo transparente.

2. Remova a rolha na tampa de rosca Luer. Guarde-a para utilizar
mais tarde. Introduza primeiro a Monovette® para urina com
o0 conector Luer na unidade de transferéncia sem agulha e
certifique-se de que a Monovette® para urina esta fixa.

3. Volume de enchimento 400 — 1000ml: retire o frasco de
colheita de urina NFT pelas algas e dobre-o para frente, para
que a abertura fique inclinada para baixo. Use a haste do
émbolo para puxar o émbolo até a base da Monovette® para
urina, e aguarde até a urina deixar de correr. Coloque o frasco
de colheita NFT novamente na posicao vertical, em cima da
superficie de trabalho. Solte a Monovette® para urina da
unidade de transferéncia sem agulha.

4. Volume de enchimento > 1000ml: segure o frasco de colheita
de urina NFT pelas algas e dobre-o para a frente na posicéo
horizontal. Use a haste do émbolo para puxar o émbolo até a
base da Monovette® para urina e aguarde até a urina deixar
de correr. Solte a Monovette® para urina da unidade de
transferéncia sem agulha.

5. Rode a Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta
figue virada para cima, e feche-a firmemente com a rolha que
o tirou anteriormente.

Modificag@es técnicas reservadas

6. Parta a haste do émbolo.

Urinentnahme aus dem Katheter

Apenas para Monovette® de urina com acido bdérico: mantenha
a Monovette® para urina com acido bérico na vertical com a
ponta virada para cima e bata duas vezes na Monovette® para
urina com acido bdrico para que o acido bdrico se acumule no
fundo.

Cole a etiqueta do cédigo de barras ao longo da linha ou
exactamente na vertical. Remova a rolha na tampa de rosca
Luer. Guarde-a para utilizar mais tarde.

Desinfete a membrana de acordo com as diretrizes internas.
Perfure a membrana com a ponta Luer do Monovette® para
urina.

Use a haste do émbolo para puxar o émbolo até a base da
Monovette® para urina e aguarde até a urina deixar de correr.

5. Rode a Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta
fique virada para cima, e feche-a firmemente com a rolha que
tirou anteriormente.

6. Apenas em caso de utilizagdo de uma Monovette® para urina

de 3,2ml: Puxe a haste do émbolo para baixo até o émbolo
encaixar de modo audivel na posicao final.

Este documento contém informacdes sobre produtos que podem n&o estar disponiveis em todos os paises

7. Parta a haste do émbolo.

8. Apenas para Monovette® de urina com acido borico: incline
a Monovette® para urina com acido bérico umas 5 vezes de
cabeca para baixo ou até libertar todo o preparado.
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