
Manipulácia so systémom na odber moču NFT:
Odber moču z pohára na moč NFT
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1.	 Odstráňte bezpečnostnú etiketu.

2.	 Len skúmavka Urin-Monovette® s kyselinou boritou: Držte 
skúmavku Urin-Monovette® s kyselinou boritou zvislo špičkou 
nahor a dva razy poklepte na skúmavku Urin-Monovette®,  
aby sa kyselina boritá usadila na dne.

3.	 Odstráňte zatláčací uzáver na Luer skrutkovacom uzávere. 
Uschovajte ho pre neskoršie opätovné použitie.

4.	 Rukou sa uistite, že pohár NFT je tesne uzavretý! Položte pohár na 
moč NFT na bok tak, aby bola integrovaná transferová jednotka  
bez ihly rovnobežne s povrchom stola.  
Najskôr vložte skúmavku Urin-Monovette® s konektorom Luer do 
transferovej jednotky bez ihly a uistite sa, že kónus Luer úplne 
prenikol do membrány a že skúmavka Urin-Monovette® tesne 
prilieha. 
Len skúmavka Urin-Monovette® s kyselinou boritou: Zaistite, aby 
tiahlo piestu nebolo vtlačené hlbšie do skúmavky Urin-Monovette®, 
aby sa tak zabránilo úniku kyseliny boritej.

5.	 Pomocou tiahla piestu vytiahnite piest až na dno skúmavky  
Urin-Monovette® a počkajte, kým moč prestane vtekať.

6.	 Odpojte skúmavku Urin-Monovette® od transferovej jednotky  
bez ihly.

7.	 Otočte skúmavku Urin-Monovette® do zvislej polohy tak, aby špička 
smerovala nahor a pevne ju uzavrite zatláčacím uzáverom,  
ktorý ste predtým odložili. 

8.	 Iba pri použití skúmavky Urin-Monovette® Z 3,2 ml: Potiahnite 
tiahlo piestu nadol tak, aby sa piest počuteľne zaistil v koncovej 
polohe.

9.	 Odlomte piest.

10.	Len skúmavka Urin-Monovette® s kyselinou boritou: Prevráťte 
skúmavku Urin-Monovette® s kyselinou boritou približne 5-krát 
alebo kým sa kyselina boritá úplne nerozpustí.
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Manipulácia so systémom  
na odber moču NFT:
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Odber moču zo zbernej fľaše na moč NFT pre 24-hodinový zber moču
1.	 Uzavretú zbernú fľašu niekoľkokrát premiešajte, aby sa moč 

dobre premiešal. Odstráňte bezpečnostnú etiketu. Objem 
naplnenia odčítajte z etikety alebo zo stupnice a priehľadného 
priezoru.

2.	 Odstráňte zatláčací uzáver na Luer skrutkovacom uzávere. 
Uschovajte ho pre neskoršie opätovné použitie. Najskôr vložte 
skúmavku Urin-Monovette® s konektorom Luer do transferovej 
jednotky bez ihly a uistite sa, že skúmavka Urin-Monovette® 
tesne prilieha.

3.	 Plniaci objem 400 – 1000 ml: Zbernú fľašu na moč NFT 
zdvihnite za priehlbiny na uchopenie a nakloňte ju dopredu 
do vodorovnej polohy tak, aby otvor smeroval šikmo nadol. 
Vytiahnite piest pomocou tiahla piestu až na dno skúmavky 
Urin-Monovette® a počkajte, kým moč prestane vtekať. Znovu 
postavte zbernú fľašu NFT zvislo na pracovnú plochu. Odpojte 
skúmavku Urin-Monovette® od transferovej jednotky bez ihly. 

4.	 Plniaci objem > 1000 ml Držte zbernú fľašu na moč NFT za 
priehlbiny na uchopenie a položte ju dopredu do vodorovnej 
polohy. Pomocou tiahla piestu vytiahnite piest až na dno 
skúmavky Urin-Monovette® a počkajte, kým moč prestane 
vtekať. Odpojte skúmavku Urin-Monovette® od transferovej 
jednotky bez ihly. 

5.	 Otočte skúmavku Urin-Monovette® do zvislej polohy tak, 
aby špička smerovala nahor a a pevne ju uzavrite zatláčacím 
uzáverom, ktorý ste predtým odložili.

6.	 Odlomte piest.

1.	 Len skúmavka Urin-Monovette® s kyselinou boritou: Držte 
skúmavku Urin-Monovette® s kyselinou boritou zvislo špičkou 
nahor a dva razy poklepte na skúmavku Urin-Monovette®, aby 
sa kyselina boritá usadila na dne.

2.	 Etiketu s čiarovým kódom nalepte pozdĺž čiary alebo presne 
zvislo. Odstráňte zatláčací uzáver na Luer skrutkovacom 
uzávere. Uschovajte ho pre neskoršie opätovné použitie.

3.	 Membránu vydezinfikujte v súlade s internými smernicami. 
Prepichnite membránu Luer hrotom skúmavky Urin-Monovette®.

4.	 Pomocou tiahla piestu vytiahnite piest až na dno skúmavky 
Urin-Monovette® a počkajte, kým moč prestane vtekať.

5.	 Otočte skúmavku Urin-Monovette® do zvislej polohy tak, 
aby špička smerovala nahor a a pevne ju uzavrite zatláčacím 
uzáverom, ktorý ste predtým odložili.

6.	 Iba pri použití skúmavky Urin-Monovette® Z 3,2 ml: Potiahnite 
tiahlo piestu nadol tak, aby sa piest počuteľne zaistil v koncovej 
polohe.

7.	 Odlomte piest.
8.	 Len skúmavka Urin-Monovette® s kyselinou boritou: Prevráťte 

skúmavku Urin-Monovette® s kyselinou boritou približne 5-krát 
alebo kým sa kyselina boritá úplne nerozpustí.
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