
Manipolazione del sistema di prelievo dell‘urina NFT
Prelievo di urina dal contenitore per urina NFT
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1.	 Rimuovere l‘etichetta di sicurezza.

2.	 Solo per Monovette® urina con acido borico: Tenere la Monovette® 
urina con acido borico in posizione perpendicolare con il puntale 
rivolto verso l‘alto e picchiettarla due volte in modo che l‘acido 
borico si accumuli in basso.

3.	 Rimuovere il tappo dal tappo a vite Luer. Conservarlo per un 
secondo momento.

4.	 Assicurarsi che il contenitore NFT sia chiuso saldamente. 
Posizionare il contenitore per urina NFT su un lato in modo che 
l‘unità di trasferimento integrata senza ago sia parallela alla 
superficie del tavolo. 
Inserire la Monovette® urina con il raccordo Luer rivolto in avanti 
nell‘unità di trasferimento senza ago e assicurarsi che il cono Luer 
penetri completamente la membrana e che Monovette® urina sia 
chiusa saldamente. 
Solo per Monovette® urina con acido borico: Assicurarsi che lo 
stantuffo non venga premuto ulteriormente nella Monovette® urina 
per evitare la fuoriuscita dell‘acido borico.

5.	 Con lo stantuffo, tirare il pistone fino al fondo di Monovette® urina 
e attendere fino a che non scorra più urina.

6.	 Staccare la Monovette® urina dall‘unità di trasferimento senza ago.

7.	 Girare la Monovette® urina in posizione verticale in modo che il 
puntale sia rivolto verso l‘alto e chiuderla saldamente con il tappo 
precedentemente rimosso. 

8.	 Solo in caso di utilizzo di Monovette® urina da 3,2 ml: Tirare lo 
stantuffo verso il basso fino a che il pistone raggiunga la posizione 
finale con uno scatto udibile.

9.	 Staccare il pistone.

10.	Solo per Monovette® urina con acido borico: Ruotare la Monovette® 
urina con acido borico a testa in giù per circa cinque volte o finché 
la preparazione sia completamente sciolta.
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di prelievo dell‘urina NFT
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Prelievo di urina dal contenitore di raccolta delle urine delle 24 ore NFT
1.	 Agitare ripetutamente il contenitore per la raccolta chiuso, 

in modo da miscelare bene l‘urina. Rimuovere l‘etichetta di 
sicurezza. Leggere il volume di riempimento sull‘etichetta o 
dalla scala graduata e dalla finestra trasparente.

2.	 Rimuovere il tappo dal tappo a vite Luer. Conservarlo per un 
secondo momento. Inserire la Monovette® urina con il raccordo 
Luer rivolto in avanti nell‘unità di trasferimento senza ago e 
assicurarsi che la Monovette® urina sia chiusa saldamente.

3.	 Volume di riempimento da 400 ml a 1.000 ml: Afferrare il 
contenitore per la raccolta delle urine NFT dall‘impugnatura 
e inclinarlo in avanti in modo che l‘apertura sia rivolta verso 
il basso. Tirare con lo stantuffo il pistone fino al fondo della 
Monovette® urina e attendere fino a che non scorra più urina. 
Mettere nuovamente il contenitore per la raccolta delle urine 
NFT in posizione verticale sulla superficie di lavoro. Staccare 
Monovette® urina dall‘unità di trasferimento senza ago. 

4.	 Volume di riempimento >1.000 ml: Tenere il contenitore per la 
raccolta delle urine NFT dall‘impugnatura e inclinarlo in avanti 
in posizione orizzontale. Con lo stantuffo, tirare il pistone fino 
al fondo della Monovette® urina e attendere fino a che non 
scorra più urina. Staccare la Monovette® urina dall‘unità di 
trasferimento senza ago. 

5.	 Girare la Monovette® urina in posizione verticale in modo che 
il puntale sia rivolto verso l‘alto e chiuderla saldamente con il 
tappo precedentemente rimosso.

6.	 Staccare il pistone.

1.	 Solo per Monovette® urina con acido borico: Tenere la 
Monovette® urina con acido borico in posizione perpendicolare 
con il puntale rivolto verso l‘alto e picchiettarla due volte in 
modo che l‘acido borico si accumuli in basso.

2.	 Incollare l‘etichetta con codice a barre lungo la linea o 
esattamente in verticale. Rimuovere il tappo dal tappo a vite 
Luer. Conservarlo per un secondo momento.

3.	 Disinfettare la membrana secondo le direttive interne. 
4.	 Forare la membrana con il puntale Luer di Monovette® urina.
5.	 Con lo stantuffo, tirare il pistone fino al fondo della Monovette® 

urina e attendere fino a che non scorra più urina.
6.	 Girare la Monovette® urina in posizione verticale in modo che 

il puntale sia rivolto verso l‘alto e chiuderla saldamente con il 
tappo precedentemente rimosso.

7.	 Solo in caso di utilizzo di Monovette® urina da 3,2 ml: Tirare 
lo stantuffo verso il basso fino a che il pistone raggiunga la 
posizione finale con uno scatto udibile.

8.	 Staccare il pistone.
9.	 Solo per Monovette® urina con acido borico: Ruotare la 

Monovette® urina con acido borico a testa in giù per circa 
10.	cinque volte o finché la preparazione sia completamente sciolta.
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