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  Anleitung für Patienten

Handhabungshinweis 
Sammeln von Mittelstrahlurin
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Deckel aufschrauben und mit der 
flachen Seite nach unten ablegen.

Den Becher mit dem Deckel  
verschließen.
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Den ersten Urin in die Toilette abge-
ben (a) und anschließend den Mittel-
strahl mit dem Urinbecher auf- 
fangen (b). Der Resturin wird eben-
falls wieder in die Toilette entsorgt (c).
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Hände und äußere Genitalien reinigen 
und trocknen.
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