
Handhabung Urin-Entnahmesystem NFT
Urinentnahme aus dem Urin-Becher NFT
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1.	 Entfernen Sie das Sicherungsetikett.

2.	 Nur Urin-Monovette® Borsäure: Halten Sie die Urin-Monovette® 
Borsäure senkrecht mit der Spitze nach oben und klopfen Sie 
die Urin-Monovette® zweimal an, sodass sich die Borsäure unten 
sammelt.

3.	 Entfernen Sie den Stopfen an der Luer-Schraubkappe. Bewahren 
Sie diesen für später auf.

4.	 Stellen Sie sicher, dass der NFT-Becher handfest verschlossen 
wurde! Legen Sie den Urin-Becher NFT auf die Seite, sodass die 
integrierte nadelfreie Transfereinheit parallel zur Tischoberfläche 
verläuft.  
Führen Sie die Urin-Monovette® mit dem Luer-Anschluss voran in 
die nadelfreie Transfereinheit ein und stellen Sie sicher, dass der 
Luer-Konus die Membran vollständig durchdringt und die  
Urin-Monovette® klemmfest sitzt. 
Nur Urin-Monovette® Borsäure: Stellen Sie sicher, dass die 
Kolbenstange dabei nicht weiter in die Urin-Monovette® gedrückt 
wird, um das Austreten von Borsäure zu vermeiden.

5.	 Ziehen Sie mit der Kolbenstange den Kolben bis zum  
Urin-Monovette®-Boden und warten Sie, bis kein Urin mehr fließt.

6.	 Lösen Sie die Urin-Monovette® aus der nadelfreien Transfereinheit.

7.	 Drehen Sie die Urin-Monovette® aufrecht, so dass die Spitze 
nach oben zeigt und verschließen Sie sie sicher mit dem zuvor 
beiseitegelegten Stopfen. 

8.	 Nur bei Verwendung einer Urin-Monovette® 3,2 ml: Ziehen Sie die 
Kolbenstange nach unten bis der Kolben hörbar in der Endposition 
einrastet.

9.	 Brechen Sie die Kolbenstange ab.

10.	Nur Urin-Monovette® Borsäure: Schwenken Sie die  
Urin-Monovette® Borsäure etwa 5 mal kopfüber oder bis die 
Präparierung vollständig gelöst ist.
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Urin-Entnahmesystem NFT
Handhabungshinweis
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Urinentnahme aus der 24-Stunden Urin-Sammelflasche NFT
1.	 Schwenken Sie die verschlossene Sammelflasche mehrfach, 

sodass der Urin gut gemischt ist. Entfernen Sie das 
Sicherungsetikett. Lesen Sie das Füllvolumen vom Etikett oder 
von der Skala und dem transparenten Sichtfenster ab.

2.	 Entfernen Sie den Stopfen an der Luer-Schraubkappe. 
Bewahren Sie diesen für später auf. Führen Sie die Urin-
Monovette® mit dem Luer-Anschluss voran in die nadelfreie 
Transfereinheit ein und stellen Sie sicher, dass die  
Urin-Monovette® klemmfest sitzt.

3.	 Füllvolumen 400 ml - 1.000 ml: Nehmen Sie die Urin-
Sammelflasche NFT an den Griffmulden und beugen Sie sie 
vornüber, sodass die Öffnung schräg nach unten neigt. Ziehen 
Sie den Kolben mit der Kolbenstange bis zum Urin-Monovette®-
Boden und warten Sie bis kein Urin mehr fließt. Stellen Sie 
die Sammelflasche NFT wieder aufrecht auf der Arbeitsfläche 
ab. Lösen Sie die Urin-Monovette® aus der nadelfreien 
Transfereinheit. 

4.	 Füllvolumen > 1.000 ml: Halten Sie die Urin-Sammelflasche 
NFT an den Griffmulden und legen Sie sie vornüber in die  
waagerechte Lageposition. Ziehen Sie mit der Kolbenstange  
den Kolben bis zum Urin-Monovette®-Boden und warten Sie,  
bis kein Urin mehr fließt.

5.	 Lösen Sie die Urin-Monovette® aus der nadelfreien  
Transfer-einheit. 

6.	 Drehen Sie die Urin-Monovette® aufrecht, so dass die Spitze 
nach oben zeigt und verschließen Sie sie sicher mit dem zuvor 
beiseitegelegten Stopfen.Brechen Sie die Kolbenstange ab.

1.	 Nur Urin-Monovette® Borsäure: Halten Sie die Urin-Monovette® 
Borsäure senkrecht mit der Spitze nach oben und klopfen Sie 
die Urin-Monovette® zweimal an, sodass sich die Borsäure 
unten sammelt.

2.	 Kleben Sie das Barcode-Etikett entlang der Linie bzw. exakt 
senkrecht auf. Entfernen Sie den Stopfen an der Luer-
Schraubkappe. Bewahren Sie diesen für später auf.

3.	 Desinfizieren Sie die Membran gemäß den internen Richtlinien. 
Durchstoßen Sie die Membran mit der Luerspitze der  
Urin-Monovette®.

4.	 Ziehen Sie mit der Kolbenstange den Kolben bis zum Urin-
Monovette®-Boden und warten Sie, bis kein Urin mehr fließt.

5.	 Drehen Sie die Urin-Monovette® aufrecht, so dass die Spitze 
nach oben zeigt und verschließen Sie sie sicher mit dem zuvor 
beiseitegelegten Stopfen.

6.	 Nur bei Verwendung einer Urin-Monovette® 3,2 ml: Ziehen Sie 
die Kolbenstange nach unten bis der Kolben hörbar in der  
Endposition einrastet.

7.	 Brechen Sie die Kolbenstange ab.
8.	 Nur Urin-Monovette® Borsäure: Schwenken Sie die  

Urin-Monovette® Borsäure etwa 5 mal kopfüber oder bis die 
Präparierung vollständig gelöst ist.
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