
Obsługa systemu do pobierania moczu NFT
Pobranie moczu z pojemnika na mocz NFT
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1.	 Usunąć etykietę zabezpieczającą.

2.	 Tylko probówka do pobierania moczu Urin-Monovette® z kwasem 
borowym: Probówkę do pobierania moczu Urin-Monovette® z 
kwasem borowym należy trzymać pionowo, z końcówką skierowaną 
do góry, i dwukrotnie ostukać Urin-Monovette® w taki sposób, aby 
kwas borowy zebrał się na dnie.

3.	 Zdjąć zatyczkę z końcówki typu Luer. Zachować do późniejszego 
wykorzystania.

4.	 Upewnić się, że pojemnik NFT jest dokładnie zamknięty! Położyć 
pojemnik na mocz NFT na boku, tak aby zintegrowana bezigłowa 
jednostka transferowa znnajdowała się równolegle do powierzchni 
stołu.  
Wprowadzić probówkę do pobierania moczu Urin-Monovette® 
końcówką typu Luer skierowaną do przodu do bezigłowej jednostki 
transferowej i upewnić się, że końcówka typu Luer całkowicie 
przebiła membranę i jest dobrze osadzona w probówce  
Urin-Monovette®. 
Tylko probówka do pobierania moczu Urin-Monovette® z kwasem 
borowym: Unikać wciaskania tłoka do probówki Urine-Monovette®, 
aby zapobiec wydostawaniu się kwasu borowego.

5.	 Odciągnąć tłok aż do dna probówki Urin-Monovette® i zaczekać, aż 
mocz przestanie napływać.

6.	 Wyjąć probówkę Urin-Monovette® z bezigłowej jednostki 
transferowej.

7.	 Obrócić probówkę Urin-Monovette® pionowo, tak aby końcówka 
była skierowana do góry i zamknąć ją zatyczką odłożoną wcześniej 
na bok. 

8.	 Tylko podczas stosowania probówek Urin-Monovette® Z 3,2 ml:  
Pociągnąć tłok w dół, aż zatrzaśnie się słyszalnie w pozycji 
końcowej.

9.	 Odłamać tłok.

10.	Tylko probówka do pobierania moczu Urin-Monovette® z kwasem 
borowym: Obrócić probówkę Urin-Monovette® z kwasem borowym 
około 5 razy lub aż do całkowitego rozpuszczenia preparatu.
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Pobranie moczu z butelki do 24-godzinnej zbiórki moczu NFT
1.	 Obrócić kilka razy zamkniętą butelkę zbiorczą, aby mocz dobrze 

się wymieszał. Usunąć etykietę zabezpieczającą. Odczytać 
pojemność napełniania na etykiecie lub skali i przezroczystym 
okienku.

2.	 Zdjąć zatyczkę z końcówki typu Luer. Zachować do 
późniejszego wykorzystania. Wprowadzić probówkę do 
pobierania moczu Urin-Monovette® końcówką typu Luer 
skierowanym do przodu do bezigłowej jednostki transferowej 
i upewnić się, że probówka Urin-Monovette® jest dobrze 
osadzona.

3.	 Pojemność napełniania 400 – 1000 ml: Chwycić butelkę 
zbiorczą na mocz NFT za zagłębienia do chwytania i przechylić 
ją do przodu tak, aby otwór był skierowany ukośnie w dół. 
Odciągnąć tłok, aż do dna probówki Urin-Monovette® i 
zaczekać, aż mocz przestanie napływać. Ustawić butelkę 
zbiorczą NFT z powrotem w pozycji pionowej na blacie 
roboczym. Wyjąć probówkę Urin-Monovette® z bezigłowej 
jednostki transferowej. 

4.	 Pojemność napełniania > 1000 ml: Trzymać butelkę zbiorczą 
na mocz NFT za zagłębienia do chwytania i umieścić ją w 
pozycji poziomej, skierowaną do przodu. Odciągnąć tłok aż do 
dna probówki Urin-Monovette® i zaczekać, aż mocz przestanie 
przepływać. Wyjąć probówkę Urin-Monovette® z bezigłowej 
jednostki napływać. 

5.	 Obrócić probówkę Urin-Monovette® pionowo, tak aby końcówka 
była skierowana do góry i zamknąć ją zatyczką odłożoną 
wcześniej na bok. 

6.	 Odłamać tłok.

1.	 Tylko probówka do pobierania moczu Urin-Monovette®  
z kwasem borowym: Probówkę do pobierania moczu  
Urin-Monovette® z kwasem borowym należy trzymać pionowo,  
z końcówką skierowaną do góry, i dwukrotnie ostukać  
Urin-Monovette® w taki sposób, aby kwas borowy zebrał  
się na dnie.

2.	 Przykleić etykietę z kodem kreskowym wzdłuż linii lub dokładnie 
pionowo. Zdjąć zatyczkę z końcówki typu Luer. Zachować do 
późniejszego wykorzystania.

3.	 Zdezynfekować membranę zgodnie z wewnętrznymi 
wytycznymi. Przebić membranę końcówką typu Luer probówki 
Urin-Monovette®.

4.	 Odciągnąć tłok aż do dna probówki Urin-Monovette® i zaczekać, 
aż mocz przestanie napływać.

5.	 Obrócić probówkę Urin-Monovette® pionowo, tak aby końcówka 
była skierowana do góry i zamknąć ją zatyczką odłożoną 
wcześniej na bok.

6.	 Tylko podczas stosowania probówek Urin-Monovette® Z 3,2 
ml: Pociągnąć tłok w dół, aż zatrzaśnie się słyszalnie w pozycji 
końcowej.

7.	 Odłamać tłok.
8.	 Tylko probówka do pobierania moczu Urin-Monovette® 

z kwasem borowym: Obrócić probówkę Urin-Monovette® 
z kwasem borowym około 5 razy lub aż do całkowitego 
rozpuszczenia preparatu.
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