
Manuseio do Sistema de Coleta de Urina NFT
Coleta do copo de urina NFT.
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1.	 Remova a etiqueta de segurança.

2.	 Somente Monovette® para urina com ácido bórico: Segure o 
Monovette® para urina com ácido bórico verticalmente com a 
ponta voltada para cima e bata no Monovette® para urina duas 
vezes, para que o ácido bórico se acumule na parte inferior.

3.	 Remova a tampa do bico Luer. Guarde-o para utilizar mais tarde.

4.	 Certifique-se de que o copo NFT esteja fechado com firmeza! 
Coloque o copo de urina NFT de lado, de modo que a unidade de 
transferência integrada sem agulha fique paralela à superfície da 
mesa. 
Introduza primeiro o Monovette® para urina com o conector Luer 
na unidade de transferência sem agulha e certifique-se de que o 
cone Luer perfure totalmente a membrana e que o Monovette® 
para urina está fixo.  
Somente Monovette® para urina com ácido bórico: Certifique-se de 
que a haste do pistão não seja pressionada ainda mais para dentro 
do Monovette® para urina, para evitar que o ácido bórico escape.

5.	 Use a haste do êmbolo para puxar o êmbolo para baixo até a base 
do Monovette® para urina e aguarde até que a urina pare de fluir.

6.	 Remova o Monovette® para urina da unidade de transferência sem 
agulha.

7.	 Vire o Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta 
esteja apontando para cima, e feche-o firmemente com a tampa 
previamente reservada. 

8.	 Apenas em caso de utilização de um Monovette® para urina de  
3,2 ml: Puxe a haste do êmbolo para baixo até que o êmbolo trave 
de forma audível na posição final.

9.	 Quebre a haste do êmbolo.

10.	Somente Monovette® para urina com ácido bórico: Vire o 
Monovette® para urina com ácido bórico umas 5 vezes de cabeça 
para baixo ou até dissolver todo o preparado.
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Coleta de urina do frasco de coleta NFT de urina de 24 horas.
1.	 Agite o frasco coletor fechado várias vezes para que a urina 

fique bem misturada. Remova a etiqueta de segurança. Leia o 
volume de enchimento na etiqueta ou na escala e na janela de 
visualização transparente.

2.	 Remova a tampa do bico Luer. Guarde-o para utilizar mais 
tarde. Insira o Monovette® para urina com o conector Luer 
primeiro na unidade de transferência sem agulha e certifique-
se de que o Monovette® para urina esteja firmemente preso.

3.	 Volume de enchimento de 400 ml a 1.000 ml: Pegue o frasco 
de coleta de urina NFT pelos pegadores embutidos e incline-o 
para frente de modo que a abertura fique inclinada para baixo. 
Use a haste do êmbolo para puxar o êmbolo até a base do 
Monovette® para urina e aguarde até que a urina pare de fluir. 
Recoloque o frasco de coleta NFT na posição vertical sobre 
a superfície de trabalho. Remova o Monovette® para urina da 
unidade de transferência sem agulha. 

4.	 Volume de enchimento > 1.000 ml: Segure o frasco de coleta 
de urina NFT pelos pegadores embutidos e coloque-o em 
uma posição horizontal, voltado para a frente. Use a haste 
do êmbolo para puxar o êmbolo para baixo até a base do 
Monovette® para urina e aguarde até que a urina pare de fluir.
Remova o Monovette® para urina da unidade de transferência 
sem agulha. 

5.	 Vire o Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta 
esteja apontando para cima, e feche-o firmemente com a 
tampa previamente reservada.

6.	 Quebre a haste do êmbolo.

1.	 Somente Monovette® para urina com ácido bórico: Segure o 
Monovette® para urina com ácido bórico verticalmente com a 
ponta voltada para cima e bata no Monovette® para urina duas 
vezes, para que o ácido bórico se acumule na parte inferior.

2.	 Cole a etiqueta de código de barras ao longo da linha ou 
exatamente na vertical. Remova a tampa do bico Luer.  
Guarde-o para utilizar mais tarde.

3.	 Desinfete a membrana de acordo com as diretrizes internas. 
Perfure a membrana com a ponta luer do Monovette® para 
urina.

4.	 Use a haste do êmbolo para puxar o êmbolo para baixo até a 
base do Monovette® para urina e aguarde até que a urina pare 
de fluir.

5.	 Vire o Monovette® para urina na vertical, de modo que a ponta 
esteja apontando para cima, e feche-o firmemente com a tampa 
previamente reservada.

6.	 Apenas em caso de utilização de um Monovette® para urina de 
3,2 ml: Puxe a haste do êmbolo para baixo até que o êmbolo 
trave de forma audível na posição final.

7.	 Quebre a haste do êmbolo.
8.	 Somente Monovette® para urina com ácido bórico:  

Vire o Monovette® para urina com ácido bórico umas 5 vezes de 
cabeça para baixo ou até dissolver todo o preparado.
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